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Kom i gang 
  
ON/OFF  
Oppstart og skru av vekten.  
 
ZERO 
Nullstiller vekten.  
 
TARE  
Tarerer vekten. Den viste verdien er nettovekt.  
 
UNIT 
Endre vektenhet. 
 
 
Før bruk 
Fjern plastikk stripen fra batteriluken for å aktivere batteriene. 
 
 
Instruksjoner 

1. Start vekten med [ON/OFF] 
Vent til 0.000 er synlig i display. Hvis displayen ikke viser 0.000, tast [ZERO] før å 
nullstille. 
 

2. Velg vektenhet [UNIT] 
Tast [UNIT] før å velge riktig veieenhet, kg, g, lb eller oz 
Når enhet er valgt vil dette vises i displayet 
 

3. Begynn å veie 
 

 


